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2. У порівнянні з чисто дифракційною фокусною областю (астигматизм 
відсутній) фокусна область з навіть невеликим залишковим астигматизмом у 
0,25 дптр є істотно більшою за довжиною і при діаметрі зіниці 2…3 мм 
забезпечує оку суттєво більшу (в 2…3 рази) величину обсягу псевдоакомодації. 
3. Збільшення астигматизму з 0,25 до 0, 5дптр призводить до скорочення 
обсягу акомодації, а це означає, що існує оптимальна величина залишкового ас-
тигматизму, яка при конкретному діаметрі зіниці надає оку найбільшу величи-
ну обсягу псевдоакомодації. 
4. Подальші дослідження доцільно спрямувати на пошук оптимальних зна-
чень астигматизму і методу їх визначення, що забезпечуть пресбіопічному або 
артифакічному оку найбільший обсяг псевдоакомодації.  
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У статті йдеться про створення засад дії оптико-електронної системи, призначеної для 
високоефективної регенерації біологічних структур живого організму світловим інтегрова-
ним випромінюванням, при лікуванні поверхневих захворювань, наприклад рубцевих утворень, 
загоювання ран тощо, а також при лікуванні внутрішніх захворювань із застосуванням під-
вищення показників крові. Наведено структурні схеми та основні залежності керування жив-
ленням інтегрованого оптичного випромінювача. Результати досліджень можуть бути за-
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стосованими у галузі медицини та ветеринарної медицини, зокрема фізіотерапії тощо. Інте-
гроване світлове випромінювання системи є призначеним для медичного впливу на живі орга-
нізми, в тому числі тварин, з метою поліпшення їх загального стану. Подібні прилади доцільно 
застосовувати в амбулаторних, клінічних умовах для лікування, проведення процедур, реабілі-
тації у післяопераційний період, а також при лікуванні певних захворювань та поранень у 
польових умовах. Подальші дослідження стосуються удосконалення режимів роботи модулів 
системи з метою отримання підвищеної ефективності випромінювання. 
Ключові слова: інтегрована система, світлове випромінювання, фізіотерапія, біологіч-
ні структури. 
 
Вступ. Постановка проблеми 
Сучасна медицина наразі й досі зазвичай використовує медикаментозні ме-
тодики лікування. Проте ці фармакологічні методики негативно впливають на 
організм у тих випадках, коли є або певні алергічні реакції, або є можливість 
перенасичення організму хімічними препаратами. Тому поширюються здебіль-
шого методи лікування впливом фізичних полів, зокрема впливом лазерного 
випромінювання [1, 2, 3]. 
Вiдомі методи лікування, наприклад рубцевих утворень [4], згідно з яким 
здійснюють вплив лазерним випромінюванням. Проте вадою цього способу є 
досить тривалий курс лікування, що знижує ефективність при поліпшенні стану 
патологічної ділянки пацієнта. Також вадою способу є відсутність широкодіа-
пазонного фізіотерапевтичного впливу на організм, звідкіля випливає, що сис-
тема є обмеженою у своїх можливостях. 
Методи [5, 6] фізіотерапевтичного впливу на поверхню рубцевого утворен-
ня лазерним випромінюванням щільністю 4,5 - 6 мВт/см2 на довжинах хвиль 
0,65 мкм та 0,531 мкм та модуляцією випромінювання з частотою від 10 Гц до 
110 Гц передбачає створення інтегрованої фізіотерапевтичної хвилі із застосу-
ванням лабільної методики. Проте вадою цього способу є вузький частотний 
діапазон модуляції лікувального випромінювання, що призводить до зниження 
ефективності проведеного лікування, оскільки не завжди є узгодженим із влас-
ними коливаннями організму. Недоліком є також недостатній діапазон потуж-
ності випромінювання та можливості плинного керування ним. Одночасно з 
цим не існує можливості керування окремими елементами оптичного випромі-
нювача для створення функціональної залежності потужності випромінювання 
у часі, що знижує лікувальні функції. 
Тому, метою роботи було удосконалення засад та режимів дії оптико-
електронної системи, призначеної для високоефективної регенерації біологіч-
них структур та стимуляції загального стану організму інтегрованим світловим 
випромінюванням при лікуванні широкого спектру захворювань.  
 
Постановка задачі  
Авторськими дослідженнями [5, 6, 7] встановлено наступне: здійснюється 
ефективна фоторегенерація біологічних структур інтегрованою фізіотерапевти-
чною хвилею випромінювання з довжинами хвиль 0,65 мкм та 0,531 мкм при 
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лікуванні рубцевих утворень при амплітудній модуляції від 10 Гц до 100 кГц. 
Окрім того, здійснюється фотостимуляція загального стану організму внаслідок 
поліпшення показників крові, тобто покращується імунна система. Це було ек-
спериментально перевірено на живих організмах. 
Проте для підвищення ефективності лікування запропоноване формування 
сигналу керування інтегральною потужністю оптичного випромінювача. При 
цьому є можливість формувати розмір лікувального інтегрованого кадру експо-
зиції опромінення поверхні біологічного об’єкта. Тоді кожний кадр може бути 
побудований за принципом зміни кількості строк, їх порядку та частоти модуляції 
у кожній строчці, що дає можливість 
визначитись з чергуванням порядку 
строк та потужністю випромінювання у 
кожній строчці, що створює потрійно 
модульований сигнал для керування ін-
тегрованою фізіотерапевтичною хви-
лею випромінювання. Застосування по-
дібних режимів призводить до значного 
підвищення ефективності лікування та 
загального покращання фізичного стану 
організму. 
 
Устрій системи та принципи її 
функціонування 
Оптико-електронна система при-
строю «ПРОМІНЬ-АРІА» (рис. 1) [8] 
реалізує інтегровану фізіотерапевтич-
ну хвилю модульованого електромаг-
нітного випромінювання в оптичному 
діапазоні у вигляді лікувального інтег-
рованого кадру експозиції опромінен-
ня поверхні біологічного об’єкта з визначеними просторово-часовими парамет-
рами. Внаслідок цього стимулюються метаболічні процеси в клітинній структу-
рі патологічної ділянки, наприклад рубцевого утворення, які призводять до по-
кращення обміну речовин в області патології та  до значного зменшення її роз-
мірів і, врешті, до зникнення. При цьому може спостерігатися покращання ме-
таболізму при лікуванні внутрішніх захворювань внаслідок поглинання інтег-
рованого електромагнітного випромінювання складної форми компонентами 
крові тощо.  
Вихідний сигнал керування живленням елементів (1.1, 1.2, 1.3,   1.і) оптично-
го випромінювача (рис. 2) (у будь-якому оптичному діапазоні залежно від типу 
та режимів роботи випромінювача) формує блок (2.1, 2.2, 2.3,   2.і) строки, на 
який надходить сигнал від блоку 3 формування кадру опромінення. Блок 3 фор-
мує кадр опромінення (експозиції) поверхні біологічного об’єкта, наприклад 
 
 
Рис. 1. Загальний вигляд системи 
            «ПРОМІНЬ-АРІА» 
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шкіри, з визначеними просторово-часовими параметрами, тобто формує розміри 





























Рис. 2. Структурна схема реалізації способу 
 
Блок 2 визначає номер строки та виконує додаткову модуляцію строки за 
двома параметрами, а саме, первинної модуляції у межах інтервалу строки, тоб-
то формує підстрочні імпульси (рис. 3). Надалі кожний підстрочний імпульс 
модулюється більш високою частотою та підсилює потужність на виході.  
Отже, загальні принципи формування інтегрованої фізіотерапевтичної хвилі 
є наступними: 
1. Здійснити розгортку сигналу випромінювання у часі з відповідними частот-
ними характеристиками та потужністю. 
2. Здійснити розгортку у кадрі і, як наслідок, здійснити потрійну модуляцію. 
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жливість керувати інтегральною потужністю сигналу в досить широкому 


































Рис. 3. Діаграма роботи електронного блоку керування живленням інтегро-
ваного оптичного випромінювача 
 
Блок 3 формування кадру опромінення працює наступним чином. Генератор 
4 частоти строк формує довжину строки. Довжину строки і, як наслідок, частоту 
їх слідування, формує субблок 5. Строка, що сформована за довжиною, надхо-
дить на регістр 6 зсуву, який виконує формування загального кадру опромінення 
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або таймер) визначення частоти кадрів або їх довжини. На виході регістру 6 зсу-
ву утворюють код строки, який надходить на загальну інформаційну шину 8. За-
гальна інформаційна шина 8 виконує функції роздачі інформації по конкретних 
каналах (2.1, 2.2, 2.3,   2.і) модулю строки для формування імпульсної модуляції 
керування елементами (1.1, 1.2, 1.3,   1.і) оптичного випромінювача.  
Перевага такої схеми запуску каналів полягає у наступному:  
- По-перше, є можливість керувати пуском будь-якого каналу (2.1, 2.2, 2.3,   2.і) 
за будь-якої черговості та повтору. 
- По-друге, кількість, якість та тип випромінювачів обмежений лише кількістю 
строк. 
- По-третє, кожний кадр може бути побудований за принципом зміни режимів 
роботи випромінювачів у широкому діапазоні. 
- Контроль за роботою блоку 1 виконує субблок 7, який виконує контроль або 
частоти строк, або розміру кадрів. 
- Робота блоку 2 модулю керування випромінюванням. 
Запуск розгортки строки та декодування її довжини виконує дешифратор 9. 
при цьому порядок слідування кожного каналу (2.1, 2.2, 2.3,   2.і) визначає суб-
блок 10. Це надає можливості визначати, як вмикати канали: або послідовно, 
або паралельно у будь-якій черговості (див. діаграму роботи на рис. 2). 
Сигнал дешифратора 8 (рис. 2) надходить до генератора 11 робочого коду,  
який визначає щільність заповнення строки робочим випромінюванням. Щіль-
ність робочого коду визначає субблок 12 керування частотою імпульсної моду-
ляції строки (див. діаграму роботи на рис. 3). Контроль за довжиною робочого 
ходу виконує субблок 13, який контролює та вимірює або плинну частоту, або 
імпульсну модуляцію. 
Імпульси робочого ходу надходять у генератор 14 розміру строки і модулю-
ють його сигнали по амплітуді. Таким чином, на виході генератора 14 сформова-
но пакети імпульсів високої частоти. Керування розміром строки виконує субб-
лок 15. Частота і період слідування імпульсів вимірює субблок 16. Сформовані 
пакети імпульсів (див. діаграму роботи на рис. 3) надходять до підсилювача 17 
потужності, навантаженням якого є джерело випромінювання (1.1, 1.2, 1.3,   1.і). 
Для керування потужністю вихідного випромінювання оптичного випромінюва-
ча (1.1, 1.2, 1.3,   1.і) передбачено стабілізатор струму 18, яким керує субблок 19. 
Отже, підвищення ефективності від впливу інтегрованого модульованого 
когерентного випромінювання на біотканини є базованим на підсиленні проце-




Засади дії запропонованої оптико-електронної системи «ПРОМІНЬ-АРІА» 
забезпечують режими лікування потрійно модульованим електромагнітним сві-
тловим випромінюванням, яке сканує патологічну ділянку за заданою траєкто-
рією та утворює інтегровану фізіотерапевтичну хвилю в біологічних тканинах 
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організму. Ця система є більш ефективним терапевтичним засобом впливу на 
патологічні утворення у порівнянні із існуючими фізіотерапевтичними засоба-
ми, які застосовують вплив фізичних полів, зокрема світловим випромінюван-
ням. Звісно необхідними є подальші дослідження зі створення теоретичного пі-
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В медицині і косметології відома методика лазерофореза біологічних активних речовин, 
але відсутність розуміння механізмів проникнення речовини через верхні шари шкіри під дією 
низькоінтенсивного лазерного випромінювання не дозволяє більш широко застосовувати цю 
